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ABSTRACT 
 
 
 
 
Cyanotic congenital heart disease (CHD) is the condition when insufficient 
blood transported throughout the whole body due to anomalies of blood vessels or 
heart. Hence, the procedure of maintaing the patency of ductus arteriosus were 
introduced where the stent is implanted at ductus arteriosus that should be closed 
naturally within 48 hours after the birth. The main purpose of this study is to 
investigate the hemodyamic effect of patent ductus arteriosus (PDA) after different 
types of stent design were implanted. Three different types of commercial stent 
design were used in this study: Closed Cell V stent, Palmaz-Schatz stent and Type 
One stent. The hemodynamic effect were investigated numerically via computational 
fluid dynamics by using ANSYS 14.0 software.  Three hemodynamics variables 
were analysed in this study which are wall shear stress (WSS), oscillatory shear 
index (OSI) and relative residence time (RRT). Each stent affect the hemodynamic 
within PDA differently. The higher percentage of TAWSS exposed in range of 0.5 
Pa to 2 Pa is better  shown by Closed Cell V stent with 25.4%. Type One stent shown 
a good result in OSI which has high percentages exposed below 0.2 with the value of 
34%. Palmaz-Schatz stent present a preferable results in both WSS low, 1.2% (low 
the better) and RRT within range of 10 Pa^-1 at 97.7%. Thus, this study can be 
useful in stent selection for PDA stenting. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penyakit jantung kongenital sianotik adalah apabila keadaan salur darah atau 
jantung yang tidak normal menyebabkan darah tidak mencukupi untuk menyalur ke 
seluruh badan. Oleh itu, stent diletakkan pada ductus arteriosus untuk memastikan ia 
sentiasa terbuka walaupun ia sepatutnye tertutup dengan semulajadi dalam tempoh 
48 jam selepas kelahiran. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk menyiasat 
kesan hemodinamik pada ductus arteriosus terbuka (patent ductus arteriosus) selepas 
stent diletakkan. Tiga jenis bentuk stent komersial yang berbeza digunakan dalam 
kajian ini iaitu stent Closed Cell V, stent Palmaz-Schatz dan stent Type One.  Kesan 
hemodinamik disiasat secara berangka melalui computational fluid dynamics dengan 
menggunakan perisian ANSYS 14.0. Tiga pemboleh ubah hemodinamik digunakan 
dalam kajian ini iaitu tegasan ricih dinding, indeks ayunan ricih dan masa tinggal 
relatif.Hemodinamik dalam ductus arteriosus terbuka berbeza dipengaruhi oleh stent 
yang berbeza. Stent Closed Cell V menunjukkan peratusan yang tinggi dalam 
TAWSS (0.5 Pa hingga 2 Pa) iaitu 25.4%. Nilai OSI di bawah 0.2 adalah terbaik 
yang ditunjukkan oleh stent Type One. Stent Palmaz-Schatz pula menunjukkan 
keputusan yang lebih baik untuk WSS low dan RRT dengan peratusan 1.2% dan 
97.7%.  Maka, kajian ini boleh digunakan untuk pemilihan stent bagi prosedur 
peletakan stent pada ductus arteriosus terbuka.  
 
 
 
 
 
 
 
